
環境試料の測定結果の訂正について

福島県環境放射線センター
令 和 元 年 １ ２ 月 ５ 日

１ 訂正する測定結果
以下の３種類の環境試料について、濃度計算の誤りがあった。訂正内容は正誤表の

とおり。
（１）大気浮遊じん

ア 項目 放射性セシウム濃度
イ 時期 平成３０年４月から令和元年６月まで
ウ 地点数 １０地点
エ 訂正件数 ７０件

（２）大気中水分
ア 項目 トリチウム濃度（大気中濃度、捕集水濃度）
イ 時期 平成３１年３月及び令和元年５月
ウ 地点数 ５地点
エ 訂正件数 １７件

（３）サブドレン・地下水ドレン処理済み水排出時の海水
ア 項目 トリチウム濃度
イ 時期 平成２８年６月
ウ 地点数 ２地点
エ 訂正件数 ２件

２ 原因
（１）大気浮遊じん

ろ紙の回収率の誤り
大気浮遊じんを採取したろ紙は測定容器に効率よく収容するため、集じん部分を

切り抜いており、切り抜いた面積を集じん面積で除した数値を回収率として測定結
果を補正しなければならないところ、適切に補正しなかった。

（２）大気中水分
ア 号機の取り違え

測定機を３台有しているが、使用した号機と異なる号機の換算係数を使用した。
イ 異常値の棄却見落とし

トリチウム分析では静電気等の影響により異常値が生ずる場合があることから、
統計処理を行いこれを除外しているが、異常値を見落とした。

（３）サブドレン・地下水ドレン処理済み水排出時の海水
換算係数の誤り
測定機から２通りの換算係数が出力されるが、本測定では使用しない係数を採用

した。

３ 対策
（１）大気浮遊じん

回収率の計算根拠等を文書として添付し、確認時に誤りを発見できるようにする。
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（２）大気中水分
ア 計算シート上に使用した号機名と換算係数の号機名の両方を表示し確認する。
イ 計算シート上で異常値のセルを赤く表示することとし、見落としを防止する。

（３）サブドレン・地下水ドレン処理済み水排出時の海水
採用する換算係数が正しいことを測定者、確認者及び上職者が確認する。

（４）共通する対策
チェックすべき項目や留意点をリストとして作成、報告書案に添付し、測定者、

確認者及び上職者が活用する。なお、確認者及び上職者はチェックリストがチェッ
クされていることを確認するだけではなく、機器の出力印字や計算の根拠文書と照
合する。

４ その他
他の試料についても誤りの有無を確認したが、その中で大気中水分捕集装置の異常

が確認されたことから現在精査を進めている。
以上







    






	【確定板】データ訂正報告(環放セR1第3回部会用)
	【確定板】データ訂正報告測定結果正誤表



